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[bookmark: _GoBack]Anexo 1: Formulario de registro de la temperatura del congelador

	Nombre del equipo: 
	Etiqueta:

	Lugar:
	Fecha de instalación:

	Temperatura requerida:  –18 °C ± 2 °C (variación aceptable)
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	Trimestre:

	Mes:
	Mes:
	Mes:
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Cuando la temperatura se encuentre fuera del intervalo de temperatura aceptable (indicado anteriormente), investigue la causa y cumplimente un formulario de no conformidad. Incluso si la causa se detectó y resolvió fácilmente, se debe cumplimentar un formulario de no conformidad para el análisis de tendencia.
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